








































PROBLEMI CHE RENDONO DIFFICILE UNA CORRETTA 
INTERPRETAZIONE DEI DATI DERIVANTI 

DALL’OTOSCOPIA

• L’otoscopia è in genere effettuata con un otoscopio standard, 
strumento che dà una imagine bidimensionale e non permette di 
valutare la mobilità della membrana tympanica Ciò sarebbe, 
inevece possible usando l’otoscopio pneumatico, purtroppo non 
largamente diffuso tra i pediatri. 

• La visualizzazione della membrana timpanica può essere difficile 
per almeno due ragioni: 

• 1) l’illuminazione può essere insufficente. Studi hanno 
dimostrato  che almeno il 30% degli otocopi usati in ambulatorio 
ha una insufficiente capacità di illuminazione 

• 2) il cerume può occludere parzialmente o totalmente il canale 
auricolare. Si sa che per avere dati utili la visualizzazione del 
timpano non può essere inferiore al 75% della superficie. Il 70% 
dei bambini ha cerume e, di questi, più del 40% ha cerume che 
condiziona una ostruzione del canale auricolare ≥ 50%. 



PROBLEMI CHE RENDONO DIFFICILE UNA CORRETTA 
INTERPRETAZIONE DEI DATI DERIVANTI 

DALL’OTOSCOPIA (continua)

• 3) Il riscontro dell’iperemia o del colorito giallastro 
della membrana tmpanica manca nel 20% circa dei 
bambini con OMA . 
Al contrario, un lieve arrossamento della membrana 
timpnica è commune nel bambino con infezione delle 
vie aeree superiori senza interessamento otitico. 
Inoltre, nel piccolo che piange intensamente un 
arrossamento lieve della membranat tmpanica per 
dilatazione vasale è possibile   
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